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Dans le domaine de l’analyse biomédicale, les méthodes macroscopiques actuelles basées sur les 

techniques de chromatographie couplées à la spectrométrie de masse restent longues, fastidieuses et 

coûteuses, ce qui peut s’avérer préjudiciable pour certaines pathologies telles que les erreurs innées 

du métabolisme, où le diagnostic précoce et rapide est souvent primordial. Les méthodes analytiques 

sur puce sont très prometteuses, car l’analyse peut s’effectuer en moins d’une trentaine de minutes 

avec un microlitre de liquide céphalorachidien (LCR). En associant un nouveau protocole 

d’électrophorèse, nous avons démontré qu’une biopuce nanofluidique à « code-barres » permet 

d’identifier en quelques minutes les analytes par une cartographie unique spatio-temporelle des points 

focaux de concentration.  

 
Figure : [A] structures de biomarqueurs [B] optimisation des longueurs d’onde d’émission des biomarqueurs [C] 

image de microscopie électronique du masque portant les nano-canaux [D] image de fluorescence dans le 
domaine de l’UV lors de l’électro-préconcentration des biomarqueurs 


